
【 仕様 】

品番

 コネクタ材質 ポリアセタール樹脂 （POM）  リード線 クロメル線／アルメル線

 コネクタ耐熱温度 ＜90℃  リード線被覆 テフロン被覆

 コネクタサイズ 21×10×7 (長さ×幅×厚み)mm  リード線長さ 1m

【 寸法 】 単位：mm

【 使用上の注意事項 】
　　本製品は、フィルムセンサ交換型薄膜熱電対専用です。一般の熱電対と
　　接続しないでください。
　　また、薄膜熱電対はリード線（熱電対素線）との接点に由来する若干の
　　オフセット電圧を有しております。そのため本製品を用いて正確な温度測定を
　　行う場合には、二点測定と適切な補正が必要となります。

　　二点測定を行う際にはK型熱電対対応の温度表示器、データロガー等を

　　２チャンネル分ご用意ください。

　　なお、コネクタ部は感温部からの輻射等をなるべく避け、安定した環境内に
　　設置ください。

　　一度取り外したフィルムセンサは保証の対象外となります。

　　新しいフィルムセンサをご利用ください。
※計量法で定める特定計量器としての使用は出来ません。

【 補正方法 】
　　薄膜熱電対とコネクタに設置した熱電対の温度をK型熱電対として読み取り、
　　以下のような補正シート（Excel）に代入することにより正しい温度を算出できます。

補正シート例

薄膜熱電対素子による温度測定　 補正シート 

薄膜熱電対 コネクタ 補正後 薄膜熱電対 コネクタ 補正後
[sec]   [℃]  [℃]   [℃]   [℃]  [℃]   [℃]

0 32.0 24.8 34.1 32.3 24.7 34.5
2 32.1 24.8 34.2
4 32.2 24.8 34.4
6 32.1 24.8 34.2
8 32.2 24.7 34.4
10 32.3 24.7 34.5
12 32.2 24.7 34.4
14 32.3 24.7 34.5
16 32.4 24.7 34.6
18 32.4 24.7 34.6
20 32.4 24.7 34.6
22 32.5 24.7 34.8
24 32.6 24.7 34.9

設計仕様書　兼　取扱説明書（交換型薄膜熱電対専用コネクタ）

測定値入力　↓
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【 補正前・後の測定値比較 】
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※ミニチュアプラグ付
必要に応じて、取り外してご使用ください
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※補正シートは、こちらからDLしてご利用いただけます。

https://www.geomatec.co.jp/online-store/assets/file/Data-Correction-Sheet_Film-Sensor-Replacement-Type_ver2.zip

